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Wann ist eine viruzide Desinfektion  von Medizinprodukten erforderlich ?
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Wirkstoff- Bakterien Pilze Viren Sporen

Peressigsäure bakterizid fungizid viruzid sporizid

Glutaraldehyd bakterizid fungizid viruzid
sporizid

Natriumhypochlorit bakterizid fungizid viruzid
sporizid

Formaldehyd bakterizid fungizid
sporizid

Wirkungsspektrum von Desinfektionsmitteln
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Formaldehyd bakterizid fungizid
viruzid

sporizid

Alkohole bakterizid fungizid begrenzt viruzid -

Quartäre Ammoniumverbindungen bakterizid fungizid begrenzt viruzid -

Glucoprotamin bakterizid fungizid begrenzt viruzid -
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Was bedeutet  viruzid gegenüber begrenzt viruzid ? 

•   viruzid = wirksam gegenüber allen behüllten und unbehüllten Viren

•   Begrenzt viruzid = wirksam gegenüber allen behüllten Viren
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•   Begrenzt viruzid = wirksam gegenüber allen behüllten Viren
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Behülltes Virus

Influenzavirus
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http://lexikon.freenet.de/H5N1
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Behülltes Virus

Adenovirus

Lutz Jatzwauk Fulda  10/ 2011

: http://www.bris.ac.uk/cellmolmed/images2/aden
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Also scheint klar:

•   behüllten Viren  ……………………..leicht zu inaktivieren ! 

•   unbehüllten Viren  ………………….schwierig  zu inaktivieren !
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So einfach ist das auch nicht:
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Das stimmt nicht ganz ! 
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So einfach ist das auch nicht:
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v. Rheinbaben F, Wolf MH: Handbuch der viruswirksamen Desinfektion  2002
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Was sagen die Desinfektionsmittellisten ?

(Schwebke, 2009)
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Die Dresdner Testorganismen (Schwebke, 2009)
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DVV /RKI EN 14476:2009-04

Poliovirus type 1 LSc-2ab Poliovirus type 1 LSc-2ab

Adenovirus type 5 Adenovirus type 5 

Vaccinia virus strain Elstree

Prüfviren in Deutschland  / Europa

Lutz Jatzwauk

Vaccinia virus strain Elstree

Polyomavirus SV40 Bovines Parvovirus

Bovines Parvovirus
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Nicht für alle Viren sind stehen Testmethoden zur Verfügung

Daher  ist  in diesen Fällen eine Testung mit  Stellvertreter -(Surrogate)viren notwendig. 

Hepatitis B Virus Duck Hepatitis B Virus (DHBV)

Hepatitis C Virus Bovine Viral Diarrhea Virus 

(BVDV)
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SARS Bovine Coronavirus (BCoV) Avian

Infectious Bronchitis Virus (IBV)

Human Norovirus Felines Calicivirus (FCV) Murine

Norovirus (MNV)
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(Schwebke, 2009)
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„Desinfektion

Die verwendeten Desinfektionsverfahren müssen nachweislich bakterizid,

fungizid und viruzid sein (Wirkungsbereich AB gemäß der Definition der 

Wirkungsbereiche der Liste der geprüften Desinfektionsmittel und -verfahren des 

Lutz Jatzwauk

Wirkungsbereiche der Liste der geprüften Desinfektionsmittel und -verfahren des 

Robert Koch-Institutes).Von dem gereinigten und desinfizierten Medizinprodukt darf

bei Kontakt mit Haut und Schleimhaut keine Infektionsgefahr ausgehen.

Warum nicht immer Desinfektionsmittel mit Viruzidie ?
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Wirkstoff Bemerkungen

Peressigsäure
Korrosionsschutz notwendig

Geruch

Fixierung von Protein

Warum nicht immer Desinfektionsmittel mit Viruzidie ?

Unerwünschte Nebenwirkungen
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Glutaraldehyd Allergen (Gas: CAVE Ultraschall)

Schleimhautreizend / Geruch

Natriumhypochlorit
Wegen starker Korrosion meist ungeeignet

Umweltschädigend !

Formaldehyd

Fixierung von Protein

Starkes Allergen

(Gas: CAVE Ultraschall)

Schleimhautreizend / Geruch
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Definition:

Desinfizieren bedeutet, einen Gegenstand unter Berücksichtigung      

seiner Vorgeschichte in den Zustand zu versetzen, in dem er bei 

seiner weiteren Verwendung nicht mehr infizieren kann. 

Im Zweifelsfall immer eine Risikoanalyse:
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seiner weiteren Verwendung nicht mehr infizieren kann. 
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Habs, Wien  1959
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Womit sind Medizinprodukte kontaminiert ?

…..unter Berücksichtigung seiner Vorgeschichte……………

Klasse unkritisch semikritisch kritisch

Bakterien + + +

Bakteriensporen + + +
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Bakteriensporen + + +

Unbehüllte Viren +/- + +

Pilze + + +

Protozoen - + +

Wurmeier - + (+)

Prionen - (+) +
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Was muss abgetötet oder entfernt werden  ?

………bei seiner weiteren Verwendung …………….. 

Klasse Unkritisch

(Stethoskop)

Semikritisch kritisch Abfall

Bakterien + + + (+)
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Bakterien + + + (+)

Unbehüllte

Viren

(+/-) + + (+)

Pilze + + + -

Protozoen - + + -

Wurmeier - + + -

Prionen - (+) + (+)
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Viruzide Desinfektionsmittel sind notwendig zur :

1.      Manuellen  Reinigung  und Desinfektion semikritischer Medizinprodukte ohne 

abschließende maschinelle Aufbereitung z.B. TEE- Sonde, Laryngoskop, Rhinoskop

2.      Manuellen Reinigung und Desinfektion semikritischer Medizinprodukte ohne abschließende 

Schlussfolgerungen  I
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Sterilisation z.B. vaginale US- Sonden

3.     Aufbereitung unkritischer Medizinprodukte z.B. bei Auftreten von Norovirus oder HAV .

(Das trifft auf  die ZSVA im Allgemeinen nicht zu )  
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Begrenzt viruzide Desinfektionsmittel sind möglich zur :

1.      Manuellen  Reinigung  und Desinfektion semikritischer Medizinprodukte vor der 

abschließenden maschinellen Aufbereitung z.B. Bronchoskop, Gastroskop, Koloskop.

2.      Manuellen Reinigung und Desinfektion semikritischer Medizinprodukte mit abschließender 

Sterilisation z.B. Übertragungsinstrumente in der Zahnmedizin .

Schlussfolgerungen  II
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Sterilisation z.B. Übertragungsinstrumente in der Zahnmedizin .

3.     Aufbereitung unkritischer Medizinprodukte .

Ein ausreichender Personalschutz ist  in der ZSVA wegen der Wirksamkeit begrenzt viruzider

Instrumentendesinfektionsmittel gegen HBV, HCV und HIV gegeben. 



Universitätsklinikum Carl Gustav Carus

Die Dresdner

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Lutz Jatzwauk
Budapest  01-2008

Lutz Jatzwauk
E-Mail: Lutz.Jatzwauk@Uniklinikum-dresden.de


